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Precauzioni di sicurezza

Questa sezione illustra importanti Precauzioni di sicurezza che devono
essere rigorosamente seguite per evitare lesioni all'utente o ad altre
persone, nonché danni alle cose.

Informazioni sulle etichette di AVVERTENZA

| seguenti simboli indicano la gravita dei pericoli o dei danni che
possono derivare da un uso improprio:

& ATTENZIONE Ir!dica "riesgo de muerte o lesiones graves"

siel pi se utiliza incor

Indica "riesgo de lesiones leves o dafios

& ATTENZIONE  materiales" si el producto se utiliza

incorrectamente.

Q niclezm |
strettamente "proibite". 9
Vietato Obbligatorio d€VONO essere
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Innov8 Iberia S.L. garantisce questo prodotto per un periodo di 3 anni in tutte le

sue parti e contro qualsiasi difetto di fabbricazione e di funzionamento a partire @ Non utilizzare mai questo prodotto in combinazione con i

dalla data di consegna al consumatore finale e senza alcun costo per seguenti dispositivi medici elettrici. Non avvicinarsio

quest'ultimo. permettere a persone che utilizzano i seguenti dispositivi
medici elettrici di utilizzare questo prodotto.
dici elettrici di utili t dott
Questa garanzia non sara valida nei seguenti casi: Vietato ) .
« In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o

+ Quando i dati riportati sulla garanzia o sulla prova d'acquisto non corrispondono malfunzionamenti dei dispositivi medici, con conseguenti
al prodotto. gravi lesioni fisiche. . .

« Seil prodotto & stato usato in condizioni diverse da quelle normali o se & stato + Dispositivi medici elettrici impiantati, come i pacemaker.
usato senza rispettare le istruzioni per I'uso che accompagnano questo + Dispositivi medici elettrici di supporto vitale, come le
documento di garanzia. mecch[ne cuore_rpolmom _amﬁcwah

- Quando il prodotto & stato aperto o alterato da personale non autorizzato. + Dispositivi medici elettrici portatili, come gli

elettrocardiografi.
Attenzione all'ambiente e smaltimento dei rifiuti: N il ti L
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e le batterie ° on utilizzare nei seguenti casi:
contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere . Cib bud causare incidenti o problemi alla pelle o al corpo.
pericolosi per 'uomo e per I'ambiente, se lo smaltimento dei rifiuti non . P‘ersp(?ne c?':Je nonlsolno \'nl rapdo di colmunlgare le pro rFe intenzioni o
B |icne effettuato correttamente. g prop!
di maneggiare il prodotto in modo autonomo.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere Eersone |ncm‘|‘e, pu;rpe;‘e © _ch‘e(podlribbero esse‘rlof.
contrassegnate da questo simbolo, che indica che questi prodotti non possono . Persone a C““f‘ Tedlc“o dq‘vle”a % | Tare esercizio fisico.
essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere separati. A . Pzzg:z ggg 'ren” ,Znﬁ niellaﬁ zv io::gf': it
tal fine, tutte le citta hanno istituito sistemi di raccolta in cui lo smaltimento delle « Persone che La::\o clonsumz‘al:; alcol v
apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie puo essere + Persone con febbre (38°C o su erloré)
consegnato gratuitamente presso la stazione di riciclaggio locale o un altro tipo P
di sistema di raccolta. Per ulteriori informazioni, contattare I'ufficio tecnico
locale.
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Capacita di caricomassima | 30kg
Timer di spegnimento inuti
@ Non utilizzare nelle seguenti aree: ot 15 minuti
Cio pud causare incidenti o problemi alla pelle/al corpo. X Temperaturada 5°Ca40°C,
Entorno operativo Umnidita relativa <80% RH
Vietato « Aree diverse da mani e dita miditarelativa s
« Aree con membrane mucose, come ad esempio le ferite
« Aree che hanno subito interventi di chirurgia ortopedica Paese di produzione Cina
« Aree con impianti di metallo, plastica o silicone
@ Non assumere il farmaco in caso di malessere, *Non utilizzare un adattatore con un'uscita superiore a 2 A. (Utilizzare un
sonnolenza, consumo di alcolici o subito dopo aver adattatore USB compatibile disponibile in commercio).
mangiato. Non assumere il farmaco mentre si mangia, si
beve, si fuma o si guida. Cio potrebbe causare incidenti o
lesioni.
@ Non utilizzare in modo diverso da quello prescritto. Cio pud
causare incidenti, lesioni o problemi di salute
@ Non lasciare che il metallo entri in contatto con il prodotto
durante il funzionamento. Cio potrebbe causare una
scossa elettrica. Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Per lo
. . . . smaltimento di questo prodotto, attenersi alle norme locali in
@ Non utilizzare, conservare o caricare il prodotto in bagni o materia di smaltimento dei rifiuti
altri ambienti umidi. Inoltre, non collocare il prodotto in . Li-ion
aree esposte all'acqua. Potrebbe causare scosse elettriche
oincendi.
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Marca MYTREX
@ Non utilizzare, conservare o caricare il prodotto in luoghi
esposti alla luce diretta del sole o a temperature elevate (ad
Nome del prodotio; ELEXAHAND esempio vicino a un fuoco, in unauto sotto il sole cocente,
Vietato ecc.) Cio potrebbe causare incendi, surriscaldamento, ustioni
Numero dimodello MT-EH24B o malfunzionamenti.

Alimentazione nominale DC5V / TA(USB) @ Non conservare alla portata di neonati 0 bambini e non
permettere loro di utilizzare il prodotto. Non utilizzare sugli
animali domestici. Puo causare incidenti o lesioni.

Consumo di energia Circa0,15W
) ) o @ Non collocare oggetti pesanti sul prodotto e non
Batteria Batteria agli ioni di litio da 350 mAh, 3,7V maneggiarlo in modo brusco. Cio potrebbe causare scosse
elettriche o incendi dovuti a cortocircuiti
bR Adattatore CA/ porta USB del PC, ecc. @ Non conservare il prodotto in luoghi instabili. Inoltre, non
lasciar cadere il prodotto o i suoi accessori e non sottoporli a
Adattatore CA compatibile 5V/1A05V/2A% forti urti. Cio potrebbe causare lesioni o danni al prodotto.
Dimensioni / Peso Circa ®68mm / 107g @ Evitare che liquidi, metalli, oggetti estranei o polvere
aderiscano alle aperture o ai connettori del prodotto e dei
suoi accessori. Cio potrebbe causare scosse elettriche o
Frequenza EMS Circa 25Hz incendi dovuti a cortocircuiti.
Materiale Resina ABS, elastomero, TPU
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@ Le persone appartenenti alle seguenti categorie devono Come pu lire
consultare un medico prima di utilizzare il prodotto. Anche ) ) o n )
se non si rientra in queste categorie ma si hanno dubbi @ Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre I'unita e scollegare il
X i sull'uso del prodotto, consultare un medico. cavo USB.
Obbligatorio Persone in cura presso un istituto medico. @ Non lavare mai l'unita principale e il cavo USB con acqua.
. incu un istitu i S ; : .
 Persone che accusano stanchezza, brividi, fluttuazioni @ Pulire l'unita prlnclpa[e con un panno morbido e asciutto per rimuovere lo
della pressione sanguigna o debolezza. sporco. Se lo sporco e_ewdeme, immergere un panno morbido inun
+ Persone con danni ai nervi o compromissione sensoriale detergente neutro diluito con acqua calda, strizzarlo bene e pulire
della pelle. _ i . delicatamente la superficie dell'unita principale.
: :‘?LSO‘I’:;({E";;‘fse‘r‘!(’:'?'::r':é‘?{‘g_';ggr;“ a gravi disturbi @ Non utilizzare solventi come alcol, diluenti o benzene. Cid potrebbe
i i periferici, il di y A X :
. Persone con allergie. causare malfunzionamenti, incrinature delle parti o scolorimento.
« Persone con disturbi dell'equilibrio, come vertigini o
attacchi di vertigine. Come conservare
« Persone con disturbi oculari come glaucoma, distacco
ﬁs::feriﬁe"da,ao congiuntivite, o con disturbi delludito come @ Quando non viene utilizzato, spegnere |'unita principale e scollegare il cavo
« Persone che hanno il ciclo mestruale. USB dall'adattatore CA o da un'altra fonte di alimentazione prima di riporlo.
« Persone con malattie della pelle (varie infiammazioni @ Non lasciare il prodotto vicino al fuoco, alla luce diretta del sole o in ambienti
cutanee, infezioni cutanee, irritazioni cutanee o ad alta umidita come il bagno o I'interno dell'auto. Conservare in un luogo
predisposizione alle ecchimosi). pulito, ben ventilato, fresco e asciutto.
@ Conservare fuori dalla portata dei bambini.
@ Seil prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, pulire
I'unita principale, caricarla completamente e riporla. Inoltre, utilizzare il
prodotto una volta al mese e ricaricarlo. Se lasciato scarico per un lungo
periodo di tempo, potrebbe non essere in grado di essere ricaricato.
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4 Tenere premuto il pulsante di accensione (Qff) per circa & ATTENZI ON E
2 secondi per interrompere il funzionamento durante
l'uso.
+ Persone con malattie cardiache, disturbi circolatori,
*Se trascorrono circa 15 minuti o se lo stato di spegnimento dilatazione dei capillari, pressione alta o anomalie
dell'EMS (assenza di stimolazione) si protrae per 1 minuto, il della pressione sanguigna o dei vasi sanguigni (ad es.
rodotto si spegne automaticamente. persone con una storia di ictus, infarto cerebrale,
p peg . Obbligatorio malattie cardiache, trombosi, anticoagulanti, flebiti,
aneurismi o vene varicose).
on + Persone con ferite, emorragie interne o soggette a
emorragie interne
« Persone con anomalie ossee come fratture,
osteoporosi o ernie.
- ﬂ [] ﬂ H ﬂ “+ « Persone con disturbi respiratori
+ Persone con anomalie cerebrali o nervose (come
I'epilessia).
off + Persone con disturbi funzionali
+ Persone con tumori maligni
« Persone con sintomi acuti di disturbi agli organi interni
(gastrite, enterite, epatite, ecc.).
Pulsante di spegnimento + Soggetti con distorsioni, stiramenti o lesioni simili,
soggetti predisposti a queste condizioni, osteomielite,
tendinite, colpo di frusta, lesioni alla colonna
. . o vertebrale cervicale, artrite reumatoide, osteoartrite,
Si spegne automaticamente dopo 15 minuti stenosi spinale, ernia del disco, gotta o malattie acute
o Tenere premuto per spegnere. (legate al dolore).
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& ATTENZION E 2 cTenere premuto il pulsante di accensione (0N ) per circa 2
secondi per accendere il dispositivo.
*All'accensione, le spie di stato iniziano a lampeggiare e il
+ Persone in trattamento per una malattia, con una prodotto entra in modalita standby (EMS spento).
storia di malattia, che assumono farmaci o che hanno
subito un intervento chirurgico. . .
+ Persone con intorpidimento corporeo Pulsante di accensione
Obbligatorio ~ * Persone che necessitano di riposo o che hanno una Tenere premuto per
disabilita agli arti accenderlo.
+ Sensazione di disagio o anomalie corporee.
« Persone con tatuaggi in prossimita del sito di utilizzo. on
@ Interrompere immediatamente |'uso se durante o dopo
I'uso si manifestano dolori o disturbi come quelli |sante - + pulsante
indicati di seguito. Se i sintomi persistono, consultare pulsa U H ” H H + P
un medico. Cio puo causare incidenti o problemi di L . )
salute. Esempi: irritazione della pelle, eruzione cutanea, Diminuisce il Aumem_a il
arrossamento, prurito, bruciore, gonfiore, vertigini, livello di EMS. off livello di
stordimento, palpitazioni, oppressione toracica, dolore
corporeo o altre anomalie fisiche o mentali
Indicatori di stato
@ Per gli utenti alle prime armi o per le persone anziane,
iniziare con un basso livello di EMS per un breve periodo . . ~ -
di tempo e aumentarlo gradualmente man mano che il ‘ 3 ‘ Premere i pulsanti (+) o (-) per regolare il livello EMS.
corpo si abitua. Un aumento improvviso dell'intensita
dell'esercizio puo causare lesioni o problemi di salute. R . P

*Il livello EMS pud essere selezionato tra 5 livelli.

*Se |'area di conduzione dell'EMS si trova a pil di 2 secondi di
distanza dalla pelle, il livello EMS viene reimpostato su EMS
off (nessuna stimolazione).
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@ Assicurarsi di utilizzare il prodotto con una @ Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere tutti gli accessori
& sola mano, impugnandolo come indicato nel ?f;ta\\ic\ e conduttori di elettricita dal corpo. Esiste il rischio
presente manuale. iforti scosse.
ATTENZIONE Utilizzare il prodotto una volta al giorno
® (massimo 1‘; minuti) per mano. 9 Obbligatorio - @ Gontrollare sempre che il prodotto non sia danneggiato
B - prima dell'uso. Se si riscontrano anomalie, interrompere
immediatamente |'uso del prodotto e contattare il servizio
clienti
Posigionare I‘um" a principale con il pulsante di @ Durante I'uso, non permettere a persone diverse
funzionamento rivolto verso l'alto e tenerla al centro del dall'utente di toccare i pulsanti operativi e assicurarsi che
palmo della mano, afferrandola per racchiuderla. nessun altro li tocchi. Cio potrebbe causare lesioni o
incidenti imprevisti.
*Per maggiori dettagli sull'impugnatura e sulle singole @ Interrompere [uso del prodotto se [unita principale o gli
funzioni, vedere "Leggere prima" (da pagina 19). accessori emanano uno strano odore o un calore anomalo.
Cio potrebbe causare danni o incendi
Va @ Scollegare il cavo USB dall'unita principale quando non
viene utilizzato o durante i temporali.
@ In caso di anomalie, spegnere immediatamente ['unita
principale e scollegare il cavo USB durante la ricarica.
) 7 @ Non utilizzare il prodotto se si trova in uno stato anomalo,
/ N\ come ad esempio emissione di fumo, rumori o odori strani
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&
@ Non smontare, riparare o modificare. Potrebbero
verificarsi incendi, scosse elettriche, lesioni o
malfunzionamenti
Nessun
smontaggio
'|h @ Non spruzzare acqua sull'unita principale e sugli accessori e
\ non lavarli con acqua. Inoltre, non toccarli con le mani
bagnate. Cio potrebbe causare scosse elettriche,
cortocircuiti, ustioni e altri rischi.
maneggiare
con le mani
bagnate
Afferrare saldamente come se si stesse premendo il silicone, per
circa 3 secondi.
Suggerimento: & piu efficace se si applica la forza non solo con le
mani, ma anche con le braccia.
Allentare l'impugnatura per circa 3 secondi.
*Ripetere le fasi 1 e 2 per 1 0 2 minuti, entro un intervallo
confortevole.
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| Come allenarsi in modo efficace] A

Una volta abituati alla stimolazione e all'allenamento con

I'EMS, provate a fare quanto segue. @ Non utilizzare pit di una volta al giorno (massimo 15

minuti) per mano. L'uso prolungato pud causare effetti
negativi o lesioni.
R Vietato @ Non stare in piedi o seduti sull'unita principale, né

Questo prodotto puo essere utilizzarla con un peso eccessivo. Cio potrebbe causare

utilizzato con una presa leggera, danni al prodotto o lesioni

ma l'applicazione di una . .

pressione, afferrando @ Non utilizzare con altri apparecchi elettrici o prodotti di

. S bellezza. Cio potrebbe causare problemi di salute o

saldamente la parte in silicone, lesioni.

consente un allenamento pit

efficace delle mani e degli

avambracci.

/ Silicona

*Fare attenzione a non toccare |'area di conduzione EMS solo con la punta
delle dita. Se I'area di contatto tra I'area di conduzione EMS e la mano &
piccola, la corrente elettrica potrebbe non fluire in modo uniforme,
causando una forte stimolazione o dolore.

Se la stimolazione EMS é troppo dolorosa, abbassare il livello EMS o
regolare la posizione in modo che I'area di conduzione EMS tocchi solo il
palmo della mano e non la punta delle dita.
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& AT T E N Z I O N E @ Glielettrodi + e - sono disposti come mostrato nella figura
seguente nella zona di conduzione dell'EMS (Figura 1).
Quando gli elettrodi + e - entrano contemporaneamente in contatto
@ Non utilizzare per scopi diversi dallallenamento. Questo conla pelle, I'elettricita f_\ulsce. Premendo entrambl ilati della zona di
prodotto & destinato all'allenamento delle mani e delle dita conduzione EMS contro il palmo della mano, si ottiene una conduzione
e non & progettato per scopi riabilitativi. efficace (Figura 2). Se solo la punta delle dita tocca la zona di
. . conduzione EMS o se I'area di contatto & piccola, la corrente elettrica
Vietato @ Quando si scollega il cavo USB, tenere il connettore e non trebb fluire i d if d fort
tirare il cavo. Inoltre, non scollegare il cavo con le mani potrebbe non Tiuire in modo unitorme, causando una forte
bagnate. Cid potrebbe causare scosse elettriche, stimolazione o dolore. Inoltre, durante I'uso, tenere sempre il prodotto
cortocircuiti o incendi. con una mano sola, evitando di usare entrambe le mani o di toccare la
mano in uso.
@ Non utilizzare se il cavo USB & danneggiato o se il
collegamento & allentato. Cid potrebbe causare scosse
elettriche, cortocircuiti o incendi (Figura 1) (Figura 2)
@ Non applicare una forza eccessiva al cavo USB, ad esempio
danneggiandolo, modificandolo o legandolo. Inoltre, non
collocare oggetti pesanti su di esso, non maneggiarlo in
modo brusco e non pizzicarlo. Cio potrebbe causare scosse
elettriche, cortocircuiti, incendi o malfunzionamenti Area di conduzione EMS
Premere sul palmo della
@ Non awvolgere il cavo USB intorno all'unita principale o ad mano.
altri oggetti durante la conservazione. Il cavo potrebbe
essere sollecitato e rompersi, causando cortocircuiti e /
incendi. ’
@ Dopo l'uso di questo prodotto, la pelle pud temporaneamente
arrossarsi a causa della stimolazione.
Questo problema si risolve con il tempo e non costituisce un
problema. Se i sintomi non migliorano, consultare uno specialista.
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| Informazioni su EMS |
@ Utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione. Non
utilizzare con altri prodotti. Cio potrebbe causare
R malfunzionamenti o incidenti.
L'EMS (Electrical Muscle Stimulation) pud stimolare i muscoli della mano
utilizzando correnti elettriche. Vietato
I livelli di EMS possono essere selezionati tra 5 livelli
Subito dopo I'inizio dell'uso o per le persone con pelle sensibile, si @ Durante l'uso, assicurarsi di tenere saldamente il prodotto
consiglia di iniziare con un livello EMS pil basso e di aumentare prima di accenderlo. Dopo I'uso, spegnerlo e riporlo
gradualmente il livello man mano che la tolleranza migliora. sempre. C'¢ il rischio di prendere una forte scossa
Obbligatorio
@ La stimolazione EMS richiede umidita, come l'acqua. @ Pulire regolarmente [unita principale e gli accessori
rimuovendo eventuali detriti. L'accumulo di polvere o
Se la pelle & secca, potrebbe essere difficile percepire la stimolazione sporcizia pud causare il deterioramento o il
EMS. In questo caso, inumidire la mano con acqua ed eliminare I'umid- malfunzionamento. Inoltre, l'uso prolungato pud causare
ita in eccesso prima dell'uso. Non utilizzare con le mani bagnate. Non ruggine o usura, con conseguente degrado delle parti
applicare crema per le mani o altri prodotti idratanti prima dell'uso. La
sensazione della stimolazione EMS puo variare da persona a persona.
@ Rimuovere gli accessori (come anelli, bracciali, ecc.) prima dell'uso.
Esiste il rischio di gravi scosse, lesioni o danni.
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Contenuto della confezione Connettore di Porta USB
ricarica Micro B IS
Connettore @
Se mancano degli articoli nella confezione, si prega di contattare il Coperturaingomma  Tipo A
servizio clienti. ‘ ) @
z o) =
‘/E
AR iyl cAdattatore CA
Wit prtincl el ELEXA HAND 1 pezzo Cavo diricarica USB (venduto separatamente)
(incluso)
Cavo USB 1 pezzo 3 Al termine della ricarica, scollegare il cavo USB.
Accessori . - .
*Durante la ricarica, le spie di stato lampeggiano e si
Manuale di istruzioni 1 pezzo accendono in sequenza. Quando tutte le spie sono accese,
la carica & completa.

o a - . *Dopo laricarica, scollegare il cavo USB dall'unita principale e
Le illustrazioni contenute in questo manuale sono solo a scopo N - I o

N . chiudere il coperchio di gomma della porta di ricarica.
illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

*| progetti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Informazioni sulla batteria

*Questo prodotto non & un dispositivo medico. @ Seil tempo di utilizzo & estremamente breve anche dopo la ricarica,

la batteria potrebbe essere al termine della sua vita utile (la durata
della batteria puo variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di
conservazione. Il numero di cicli di carica/scarica € compreso tra
300 e 500).
@ La batteria non é sostituibile.
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Aprire il coperchio in gomma della porta di ricarica sulla
] superficie inferiore dell'unita principale e inserire il connettore
Micro B del cavo di ricarica USB in dotazione.
*Assicurarsi che le forme dei connettori coincidano prima di
inserirli. Pulsanti di controllo
*Non tirare con forza la copertura in gomma. -
Silicona
2 Collegare il connettore di tipo A del cavo USB alla porta USB Efficace per
dell'adattatore CA o di un‘altra fonte di alimentazione. I'allenamento quando
viene spremuto con
*Per I'alimentazione utilizzare la porta USB di un computer, la pressione.
batteria di un telefono cellulare o un adattatore CA disponibile
in commercio (5V/1A o 5V/2A). Non utilizzare un adattatore
CA con uscita superiore a 2A. Evitare I'uso di un caricabatterie
rapido, poiché potrebbe causare malfunzionamenti.
*Alcuni computer, batterie di telefoni cellulari o adattatori CA Superficie inferior
potrebbero non essere compatibili con la ricarica. \
Vs L N - \\ EMS
*L'unita principale non puo essere accesa durante laricarica. L areadi
Porta di R | — conduzione
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Pulsanti operativi Pulsante di accensione . 1 ( . )
Tenere premuto per absenderlo. ,emmo or avcenderlo. Prima dell'uso (Come caricare
Quando si utilizza il prodotto per la prima volta o quando il livello di
carica € basso, spegnerlo prima di caricarlo.

pulsante - (\ +pulsante @ Quando il livello della batteria & basso

Diminuisce il Aumenta il o . .

livello di EMS. livello di Tutte le spie di stato devono lampeggiare cinque

f volte ogni 30 secondi. L'alimentazione si spegne
5 minuti dopo l'inizio del lampeggiamento.
Pulsame di spegnimento
Tenere premuto

Indicadores luminosos de estado per spegnerlo. @ Linee guida per il tempo di caricamento/operativita*.

Indicatore dilivello EMS | Indicazione del livello della batteria Tempo di AW“’SSZTB“VQ"‘E"'G . Tempo di écs"ca

(durante il funzionamento)* | (durante la carica) ricarica ,5 ore unzionamento ore
1 *|l tempo di funzionamento & una stima basata sull'uso del livello EMS 1. Con il
i livello EMS 5, puo essere utilizzato per circa 21 ore (a una temperatura ambiente
H di 25°C). | tempi di ricarica e di funzionamento possono variare a seconda del
H livello della batteria, delle condizioni di ricarica e dell'ambiente di utilizzo. Si noti
Livello Livello2 Livello3 Livello4 Livello§ : Livello di carica El:g?(',l‘ tempo di funzionamento puo essere piu breve a temperature inferiori a
“Durante il funzionamento, la spia di stato incica il ivello EMS in Lintervallo i temperatura d carica consigliato  compreso ra 15°C ¢ 35°C. Se
base al numero di spie. Esempio: se sono accese tre spie, il livello prodotto viene caricato al di fuori di questo intervallo, Il tempo di ricarica
dellEMS & il livello 3 *got{ebbj essere prolungatoonc:n essere clar\ca:jo aHalt? o
- . N e il prodotto viene caricato per la prima volta o dopo un lungo periodo di
Se una luce lampeggia, FEMS & spento (nessuna stimalazione). inattivita, la durata della batteria potrebbe ridursi. Se viene caricato e utilizzato

. pil1 volte, si ripristina il normale funzionamento.
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